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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа «Симулятор рентгенологических и магнитно-резонансных 

исследований «РадиуМ-Сим» используется в сфере медицины и предназначена 

для специалистов рентгенологического профиля. 

Основной функцией симулятора рентгенологических и магнитно-

резонансных исследований является создание единой рабочей среды, 

предоставляющей пользователям возможность проходить обучение знаниям и 

навыкам, специфичным для врачебной практики в области рентгенологии, 

производить соответствующее тестирование. 

• Симулятор предназначен для отработки врачом-рентгенологом 

практических навыков выявления заболеваний и повреждений органов и 

систем организма человека с использованием свойств рентгеновского 

излучения, магнитного резонанса и интерпретации их результатов. 

• Симулятор позволяет отработать навыки принятия решений врачом-

рентгенологом, технические навыки, навыки клинического мышления, а 

также командную работу. 

• Симулятор имитирует интерфейс реального медицинского оборудования и 

является учебным прототипом. 

• Симулятор может имитировать работу компьютерного томографа 

 

Для работы с симулятором не требуется особых навыков. Достаточно 

владеть компьютером на уровне начинающего пользователя. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Симулятор рентгенологических и магнитно-резонансных исследований 

«РадиуМ-Сим» (Симулятор) – совокупность технических решений, в том числе 

аппаратных, для управления процессом обучения и тестирования в области 

рентгенологии.  

Роль – совокупность прав пользовательских прав доступа, необходимых для 

выполнения конкретных действий. Роль назначается пользователям при их 

добавлении в систему.  

Учетная запись Симулятора – учетная запись пользователя, под которой 

пользователь выполняет соответствующие его роли операции.  

Рабочее место – совокупность технических средств (системный блок, мониторы, 

стандартная клавиатура, дополнительная клавиатура), предназначенная для 

запуска экземпляра Симулятора.  

Персональные данные - любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно 

определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных), которые предоставляются другому физическому или юридическому лицу 

либо лицам. 

Компьютерная томография – метод неразрушающего послойного исследования 

внутреннего строения предмета, основан на измерении и сложной компьютерной 

обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по 

плотности тканями.  

Протокол исследования – набор параметров исследования, определяющих 

настройки оборудования для исследований различного типа, позволяют 

значительно снизить лучевую нагрузку на пациента. 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

3.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначена 

программа 
 

Программа предназначена для одного из разделов медицины – 

рентгенологии. С помощью которой специалисты рентгенологического профиля 

смогут отрабатывать практические навыки. Программа выполняет функцию 

симулятора и эмулирует проведение рентгенологического исследования. 

 

3.2 Условия применения программы 
 

Программа представляет собой веб-приложение для обучения и 

прохождения экзамена врачами-рентгенологами и лаборантами. Приложение 

использует веб-браузер, запускаемый в специальном режиме, для отображения 

сценариев и контента. 

Аппаратная часть представляет собой системный блок с двумя 

подключенными мониторами, на которых пользователь размещает рабочие окна 

приложения.  

Параметры аппаратной части (не ниже):  

Процессор: Intel Core i5 (10th Gen) 

Оперативная память: DDR4 16 Gb 

Твердотельный накопитель (SSD): 250 Gb (для операционной системы) 

Жесткий диск (HDD): 1 Tb (для хранения библиотеки кейсов).  

При необходимости библиотека кейсов может быть размещена на SSD.  

 

Программное обеспечение работает под управлением операционной 

системы Windows 10 Pro. 
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4. ПОДГТОВКА К РАБОТЕ 

4.1 Состав и содержание носителя данных, содержащего загружаемые 

программы и данные 
 

Программа требует предварительной установки на рабочую станцию 

пользователя. Установить программное обеспечение может только администратор 

ПО. 

 

4.2 Порядок загрузки программ и данных 
 

Для начала работы с программой необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1) Установить программное обеспечение на рабочую станцию (подробно об 

установке описано в руководстве администратора) 

2) Запустить программное обеспечение, нажав на его ярлык (рис.14) 

3) В открывшейся форме авторизации (рис.17) ввести логин и пароль 

пользователя в соответствующих полях 

 

 

4.3 Порядок проверки работоспособности 

 

Программа работоспособна, если в результате действий пользователя, 

изложенных в разделе 4.2 настоящего документа, на экране отобразился интерфейс 

программы в виде главного окна клиентского приложения без выдачи 

пользователю сообщений о сбое в работе. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

«Симулятор рентгенологических и магнитно-резонансных исследований 

«РадиуМ-Сим» представляет собой приложение для обучения и прохождения 

экзамена врачами-рентгенологами и лаборантами. Для доступа к приложению 

требуемся авторизация в качестве пользователя. 

Учебная часть представляет собой комбинацию из нескольких окон, 

взаимодействующих друг с другом. Работа пользователя предусматривается во 

всех окнах поочередно. Приложение может работать в режиме обучения (с 

подсказками, возникающими на каждом из этапов работы) и в режиме экзамена, 

без подсказок, с фиксированием ошибок пользователя.  

 

5.1 Перечень рабочих окон 

 

5.1.1 Окно «Электронная карта пациента» 

Основной функционал: просмотр данных и истории болезни пациента, 

управление работой симулятора.  

 
 

Рис.1 Окно «Электронная карта пациента» 
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5.1.2 Модальное окно выбора метода для проведения исследования 

Основной функционал: выбор метода для проведения исследования 

  

Рис.2 Окно «Выбор метода для проведения исследования» 
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5.1.3 Окно управления томографом 

Основной функционал: ввод данных пациента, выбор протокола, запуск 

томограммы, выбор области сканирования, запуск серий исследования.  

Окно №1 - для управления томографом 

Окно №2 - для отображения томограммы и уточнения области сканирования 

 

Рис.3. Окно №1 управление томографом. Выбор протокола 
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Рис.4. Окно №1 управление томографом. До произведения снимка. 
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 Рис.5. Окно №1 управление томографом и окно №2 – уточнение области сканирования. После 

снятия топограммы. 
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5.1.4 Окно «Размещение пациента» 

Основной функционал: укладка пациента с помощью эмуляции 

помещения для проведения исследования.  

 

Рис.6. Окно эмуляции помещения для проведения исследования. 
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5.1.5 Окно эмуляции аппаратной клавиатуры 

Основной функционал: эмуляция аппаратной клавиатуры управления 

аппаратом КТ. Представляет собой отдельное окно, в котором выводится 

интерфейс клавиатуры для управления компьютерным томографом. 

 

Рис.7. Аппаратная клавиатура для управления работой томографа 
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5.1.6 Окно просмотра полученного снимка 

Основной функционал: просмотр полученного по результатам 

исследования снимка во внешней программе-просмотрщике DICOM-

исследований PO Vidar (далее – окно просмотрщика). 

 

Рис.8. Рабочее окно для просмотра DICOM-исследования Vidar 
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5.1.7 Модальное окно с выбором области и метода исследования 

Основной функционал: определение метода и области исследования по 

снимку. 

 
Рис.9.Модальное окно с выбором области и метода исследования 
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5.1.8 Окно «Протокол исследования» 

Основной функционал: заполнение протокола и заключения 

исследования. 

 

Рис.11. Окно «Протокол исследования» 
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5.1.9 Окно «Результаты экзамена» 

 Основной функционал: просмотр результатов экзамена. 

 
Рис.12. Окно «Результаты экзамена» 
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Рис.13. Окно «Результаты экзамена» ч.2 
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5.2 Пошаговые действия пользователей  
 

Экран «Электронная 

карта пациента» (окно 

авторизации) 

Ввод логина и пароля 

Авторизация и экран 

рабочего места врача-

рентгенолог 

Экран «Электронная 

карта пациента» 

Оценить необходимость исследования, изучить 

историю болезни. «Нет» – нажать на кнопку 

«Заполнить протокол исследования». «Да» - нажать 

на кнопку «Провести исследование 

Подготовка к исследованию 

Модальное окно 

выбора метода для 

проведения 

исследования 

Выбрать метод для проведения исследования Подготовка к исследованию 

Окно управления 

томографом (№1) 
Выбрать протокол исследования Подготовка к исследованию 

Окно размещения 

пациента 

1.Определить начальное положение пациента 

2.Нажать кнопку «Готово» 

Процедура размещения 

пациента 

Окно управления 

томографом (№2) 
Нажать на кнопку «Подтвердить» 

Процесс получения 

томограммы 

Окно эмуляции 

аппаратной клавиатуры 

Нажать на кнопку запуска сканирования 

(подсвечивается зеленым цветом) 

Процесс получения 

томограммы 

Окно управления 

томографом (№.2) 

В окне при помощи рамки уточнить область 

сканирования 

Процесс получения 

томограммы 

Окно эмуляции 

аппаратной клавиатуры 

Вернуть стол в начальное положение. Нажимаем 

кнопку перемещения стола в исходное положение 

Move to Scan (будет подсвечиваться зеленым 

цветом). 

Процесс получения снимка 

Окно управления 

томографом (№.2) 

Запуск нового процесса 

1.Нажать кнопку «Следующая серия» 2.Нажать 

кнопку «Подтвердить» 

Процесс получения снимка 

Экран «Электронная 

карта пациента» 

Нажать на прикрепившиеся материалы обследования 

 
Процесс получения снимка 

Окно программы 

просмотра Vidar 

Выполнить инструментальные измерения и анализ 

снимка 
Процесс получения снимка 

Экран «Электронная 

карта пациента» 
Нажать кнопку «Заполнить протокол исследования» 

Процесс написания 

протокола и заключения 

Окно «Протокол 

исследования» 

Заполнить поля протокола заключения, используя 

текстовые шаблоны и результаты измерений в 

программе Vidar 

Процесс написания 

протокола и заключения 

Окно «Протокол 

исследования» 
Нажать кнопку «Завершить» 

Процесс написания 

протокола и заключения 

Окно «Результаты» Изучить результаты экзамена 
Процесс изучения 

результатов 

Окно «Результаты» Нажать кнопку «Завершить» 
Процесс завершения 

экзамена 
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6. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
 

6.1 Запуск приложения и авторизация пользователя. Окно «Авторизация 

пользователя» 
 

1. Для запуска приложения необходимо двойным кликом мыши по ярлыку 

приложения.  

 
Рис.14. Ярлык приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

На двух мониторах симулятора автоматически откроется пять рабочих 

экранов. На четырех экранах рабочие области затемнены, на основном экране 

рабочего места врача-рентгенолога отображается окно авторизации. Рабочие окна 

приложения могут размещаться пользователем на дисплеях произвольно, в 

зависимости от требований.   

 
Рис.15. Пример размещения рабочих окон приложения на левом дисплее симулятора 
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Рис.16. Пример размещения рабочих окон приложения на правом дисплее симулятора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы начать работу, нужно ввести свои логин и пароль, 

который предоставляет Администратор симулятора при создании пользователя. 

Логин и пароль используется пользователям при каждой сессии работы с 

приложением.  
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Рис.17. Окно авторизации пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Подготовка к исследованию. Окно «Электронная карта пациента» 
 

После успешной авторизации Вы получаете доступ к контрольной 

работе, которая может быть в одном из трех режимов: экзамен, аккредитация и 

обучение.  

Для каждого из режимов администратор может назначить 

определенное количество времени для прохождения контрольной работы. Если 

время для прохождения установлено, то оно отобразится на таймере. Если 

ограничения по времени нет, то таймера на экране не будет. После авторизации 

таймер начнет отсчет в обратном порядке. За минуту до окончания времени 

таймер станет оранжевым, по истечении времени – красным.   
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Окна, недоступные для действий пользователя затемнены, в 

соответствии с алгоритмом работы с симулятором окна становятся активными, 

показывая пользователю, что в рабочем окне можно производить действия.  

Если в настройках административной части включен режим обучение «с 

подсказками», то приложение работает в режиме обучения и на каждом экране 

пользователь может видеть подсказки, которые описывают необходимые 

действия пользователя. 

 

Рис.18. Один из экранов приложения в режиме обучения (с подсказками) 
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При входе в приложение на экране «Электронная карта пациента» вы 

увидите загруженные данные сценария тестирования (информацию о пациенте, 

историю болезни):  

1. Вам нужно оценить по исходным данным необходимость исследования. Нужно 

ознакомиться с историей болезни, анамнезом жизни и болезни пациента. 

2. В случае, если исследование противопоказано для пациента (беременность, 

возраст, доза излучения, полученного в предыдущих исследованиях), вы 

должны сразу перейти к написанию заключения путем нажатия на кнопку 

«Заполнить протокол исследования». 

3. В случае, если вы приняли решение о проведении обследования, нужно выбрать, 

какой метод исследования вы будете применять относительно этого пациента. 

4. Для выбора метода исследования нажмите кнопку «Провести исследование», в 

появившемся окне нужно сделать выбор метода для проведения исследования. 

 

Рис.19. Окно «Электронная карта пациента» 
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Рис.20. Выбор метода исследования 
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5. После выбора метода для проведения исследования вы переключитесь на окно 

управления томографом, в котором необходимо выбрать протокол 

исследования. 

 

Рис.21. Окно управления томографом 
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6. Выберите правильный на ваш взгляд (в соответствии с данными и анамнезом 

пациента) протокол исследования.   

 

Рис.22. Выбор протокола исследования 
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6.3 Процедура размещения пациента. Окно «Размещение пациента» 
 

1. Статус активного экрана переходит к экрану эмуляции помещения, (окно, 

имитирующее помещение, в котором установлен компьютерный томограф). На 

экране вы видите компьютерный томограф в разных проекциях, на столе 

томографа размещен пациент. Ваша задача – выполнить правильно укладку 

пациента в соответствии с областью исследования и, в некоторых случаях, 

моделью томографа.  

 
Рис.23. Окно «Размещение пациента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вы может развернуть пациента, поменять ему направление, определить 

начальное положение стола томографа посредством клавиш на клавиатуре «», 

«», «→», «» или мышью.  

Также вы можете управлять положением тела пациента (повернуть на 

бок, на спину, на живот, изменить направление укладки пациента) кликом 

компьютерной мыши по специальным кнопкам. 
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Рис.24. Кнопки управления размещением пациента. 

 

 
 

 

Кнопки, слева направо:  

- кнопка поворота пациента; 

- кнопка, меняющая направление укладки пациента (головой в гентри или ногами); 

- кнопка сброса к начальному положению; 

- кнопки приближения/удаления для лучшего контроля укладки пациента.  

Необходимо обратить внимание на размещение пациента относительно 

красной линии, обозначающей линию лазерной подсветки томографа (в 

зависимости от выбранного протокола и области исследования). 

 

3. В случае потребности в контрастировании необходимо нажать 

соответствующую кнопку на экране с компьютерным томографом. В текущей 

версии приложения не различаются внутривенный и инжекторный методы 

контрастирования, кнопка для указания, что необходимо произвести 

контрастирование только одна.  

 

4. Как только вы расположили пациента и готовы приступать непосредственно к 

исследованию, необходимо нажать на кнопку «Готово» и перейти к экрану 

эмуляции томографа. 
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6.4 Запуск процесса получения предварительной томограммы (топограммы) 
 

Примечание: процесс исследования производится упрощенно, 

например, время проведения исследования ускорено.  

1. После нажатия кнопки «Готово», вам необходимо переключиться на экран 

управления томографом. Вам будут видны настройки позиционирования 

пациента, его начальное и конечное положения. В текущей версии приложения 

изменение этих характеристик из окна томографа невозможно. 

 

Рис.25. Экран управления томографом после подтверждения положения пациента. 
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2. Для запуска процесса снятия томограммы, пользователь должен нажать на 

кнопку «Подтвердить» на экране управления томографом.  

3. После этого нужно нажать на светящуюся кнопку «Старт сканирования» на 

экране, отображающей аппаратную клавиатуру. Подсказка: она начнет мигать 

зеленым цветом в нужный момент времени. 

 

Рис.26. Окно эмуляции аппаратной клавиатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В подтверждение запуска процесса, вы должны услышать аудио сообщение с 

текстом: «Не дышать».  

5. В специальном окне отображения томограммы при помощи рамки необходимо 

уточнить область исследования. 
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Рис.27. Уточнение области исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Проведение основного исследования 
 

1. После уточнения области томограммы необходимо перейти к аппаратной 

клавиатуре и вернуть стол в начальное положение. 

2. Для этого нажимаем первую кнопку во втором ряду: кнопка перемещения стола 

к изначальному положению «Move to scan». Подсказка: она будет 

подсвечиваться зеленым в нужный момент времени. 

Рис.28. Окно эмуляции аппаратной клавиатуры  
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4. Для перехода к следующей серии снимков нужно нажать на кнопку «Следующая 

серия» в окне управления томографом. 

 
Рис.29. Окно управления томографом. Перед проведением исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На экране появится кнопка «Подтвердить», на которую необходимо нажать для 

выполнения новой серии.  

6. После этого необходимо на экране аппаратной клавиатуры аналогичным образом 

нажать на светящуюся кнопку «Старт сканирования».  

7. Вы снова услышите аудио ролик с текстом: «Не дышать». 
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6.6 Процесс анализа исследования 

 

1. После проведения исследования и получения основной серии, активным 

становится окно «Электронная карта пациента». Работа с пациентом и 

оборудованием завершена. Требуется выполнить анализ DICOM-исследования 

для написания заключения и протокола.  

2. Вы увидите, что выполненное исследование появилось в прикрепленных 

файлах материалов исследования. Файл можно открыть, кликнув на ссылку 

мышью.  

 
Рис.30 Результат исследования в прикрепленных файлах 
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3. После нажатия на прикрепленный материал исследования, откроется 

программа просмотра DICOM-исследований PO Vidar. 

 

Рис.26. Запуск программы просмотра Vidar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вам необходимо выполнить инструментальные измерения и анализ снимка в 

программном обеспечении PO VIDAR. 

Перечень инструментов, которые можно применять для измерений и 

анализа приведен в приложении №2 к настоящему Руководству. Вы можете 

применять и другие инструменты, не указанные в приложении №2. Их 

использование не является ошибочным, но они не будут интерпретироваться при 

анализе ваших действий. 
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Рис.27. Измерения и анализ снимка в программе просмотра Vidar. 
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6.7 Процесс написания протокола исследования 
 

1. Для открытия протокола исследования, необходимо нажать на кнопку 

«Заполнить протокол исследования» в окне «Электронная карта пациента» 

 

Рис.28. Окно «Электронная карта пациента» 
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2. После нажатия кнопки «Заполнить протокол исследования» вам необходимо 

определить метод и область исследования по снимку. 

 

Рис.29. Модальное окно выбора метода и области исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После выбора метода и области исследования вы попадете в окно «Протокол 

исследования». 

Вам необходимо раскрыть каждый раздел исследования и заполнить / выбрать 

правильный на ваш взгляд вариант(ы) ответа. 

 

4. В режиме обучения, в случае, если вы ответили на вопрос неверно, система 

подсвечивает данный вопрос красным до тех пор, пока вы не выберете 

правильный ответ. Для проверки правильности вашего выбора нажмите на 

кнопку «Проверить». 
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Рис.29. Окно «Протокол исследования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прокрутите окно протокола исследования вниз до конца, и убедитесь, что все 

разделы заполнены. 

5. После заполнения протокола исследования необходимо нажать на кнопку 

«Продолжить». 

Кнопка «Продолжить» в протоколе исследования активна всегда. Если вы не 

можете ответить на какой-либо из вопросов вы можете его не заполнять и нажать 

кнопку «Продолжить» и отправить протокол исследования на проверку. 

6. После сохранения система сравнит ваши ответы с эталонными значениями и 

выведет протокол сдачи экзамена. По каждому из значений будет выведен 

результат: Ошибка/Успешно. Также в протоколе сдачи экзамена будут выведены 

значения курсанта и эталонные значения для каждого вопроса. 
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Рис.31. Протокол сдачи экзамена ч.1 
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Рис.31. Протокол сдачи экзамена ч.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. После завершения экзамена экзаменационный протокол будет сохранен в базе 

данных и будет доступен для сравнения с эталоном. Права на это сравнение есть 

у администратора симулятора. 
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7. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

7.1  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств 
 

При несоблюдении пользователем условий выполнения технологического 

процесса на экране программы появляется сообщение, содержащие краткое 

описание проблемы. Пользователю следует выполнить действия, описанные в 

сообщении. Если в соответствие с рекомендациями не удалось решить проблему 

самостоятельно, то необходимо обратиться к администратору программы. 

 

7.2  Действия в случаях обнаружения несанкционированного доступа к 

данным 
 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные 

следует обратиться к администратору программы. При этом необходимо указать 

перечень данных указать перечень данных, подвергшихся вмешательству. 

 

7.3  Действия в других аварийных ситуациях 
 

В случае возникновения других аварийных ситуаций при работе с 

программой следует обратиться к администратору симулятора. При этом 

необходимо быть готовым по просьбе администратора симулятора описать 

признаки аварийной ситуации и действия, которые были выполнены пользователем 

непосредственно перед возникновением аварийной ситуации. 
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Приложение №1 

Перечень инструментов просмотрщика DICOM-снимков Vidar, которые 

могут быть использованы при работе с симулятором. 

Перечень инструментов (их наименования в меню приложения) приведен в 

таблице. 

Инструменты Использование в работе 

Отрезки / Отрезок Может использоваться во всех 

исследованиях 

Отрезки / Отрезок 3D Может использоваться во всех 

исследованиях, если применяется 3D 

реконструкция 

Углы / Угол Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Углы / Открытый угол Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Фигуры / Овал Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Фигуры / Круг Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Фигуры / Прямоугольник Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Кривые / Кривая Может использоваться во всех 

исследованиях 

Кривые / Ломаная Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Кривые / Карандаш Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Кривые / Орто Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

 



44 
 

Кривые / Кривая 3D Может использоваться во всех 

исследованиях, если применяется 3D 

реконструкция 

Области / Замкнутая кривая Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Области / Замкнутая ломаная Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Области / Замкнутый карандаш Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Текст / Стрелка с текстом Может использоваться во всех 

исследованиях, при необходимости 

указать на снимке текст 

Текст / Текст Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Плотность / Плотность Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Плотность / Сфера 3D Может использоваться во всех 

исследованиях, если применяется 3D 

реконструкция 

Плотность / Объем контурами Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Плотность / Объем по плотности Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

Рентген / Кардиоторакальный индекс Может использоваться, по мере 

необходимости 

Рентген / Продольное плоскостопие Рентген – исследование стопы 

Рентген / Поперечное плоскостопие Рентген – исследование стопы 
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Рентген / Ацетабулярные углы Рентген – исследование тазобедренных 

суставов 

Рентген / Дисплазия тазобедренных 

суставов 

Рентген – исследование тазобедренных 

суставов 

Рентген / Укорочение нижней 

конечности 

Рентген – исследование костей таза 

(гребни подвздошных костей) и рентген 

исследование тазобедренных суставов 

Рентген / Угол Кобба Рентген – грудной и пояснично-

крестцовый отдел позвоночника 

Линия отражения измерений Может использоваться во всех 

исследованиях, по мере необходимости 

3D / Нож Исследование сосудов 

3D / Ручное удаление костей Исследование сосудов 

3D / Маркер 3D Может использоваться во всех 

исследованиях, если применяется 3D 

реконструкция 

3D / Криволинейная МПР МПР (многоплоскостная реконструкция) 

Может использоваться во всех 

исследованиях, если применяется 3D 

реконструкция 

 

Примечание: вы можете использовать и другие инструменты, но они не 

будут учитываться при анализе экзаменационной работы. Их использование не 

является ошибочным, но они не будут интерпретироваться при анализе ваших 

действий. 
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Приложение №2 

Критерии оценки пользователя в режиме экзамена 

 

Каждый критерий имеет разную шкалу значений. По каждому из 

значений будет выведен результат: Ошибка/Успешно. Также в протоколе сдачи 

экзамена будут выведены значения курсанта и эталонные значения для конкретной 

области исследования.  Пороговое значение задается каждого кейса отдельно для 

обеспечения гибкости в настройке симулятора. 

№ 
Наименование 

критерия 
Описание Результат 

Значение 

эталонное 

1 

Время 

прохождения 

экзамена 

Время для каждого кейса 

(истории болезни) можно 

установить индивидуально. 
Успено/Ошибка  

2 

Принятие 

решения о 

выполнении 

процедуры 

Пользователь определяет 

показания к проведению 

исследования и принимает 

решение, проводить один из 

типов исследования или нет 

Успешно  

3 

Выбор 

необходимого 

метода 

исследования 

Пользователь выбирает один из 

доступных методов исследования 
Успешно  

4 Выбор протокола 
Пользователь выбирает один из 

доступных протоколов 
Ошибка: HEAD CHEST 
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5 Укладка пациента 

Пользователь укладывает 

пациента относительно аппарата 

КТ. Сравнение с эталонным 

положением 

Ошибка: укладка 

на спине, головой 

к гентри 

Укладка на 

животе ногами к 

гентри 

6 

Выполнение 

процедуры 

топограммы 

 

В эталонном прохождении 

формируется последовательность 

действий пользователя. Если при 

экзаменационном проходе 

нарушается последовательность 

действий, система фиксирует 

этот факт. Перечень действий 

пользователя записывается в 

журнал для сравнения с 

эталонным. 

 

 

Успешно 

От: Пациент 

размещен 

(исключая) 

До «следующая 

серия» (исключая) 

И набор действий 

и пос - сть 

 

7 

Выполнение 

процедуры 

выставления 

границ 

сканирования 

Выполнение процедуры 
Выполнил/не 

выполнил 
 

8 

Выполнение 

процедуры 

основного 

сканирования 

См. п.6 

Успешно 

От «Следующая 

серия» (включая) 

До «Запущен 

VIDAR» 

исключая 

И набор действий 

и пос - сть 

 

9 

Перечень 

инструментов для 

инструментальны

х измерений в PO 

VIDAR 

Инструментальные измерения в 

VIDAR 

В подсказке можно вывести 

список инструментов для 

проведения исследования 

Применил/не 

применил (хотя 

бы один 

инструмент если 

используется, то 

применил) 

 

 

 

 


